
 

 

 

 

 

食品中乙二胺四乙酸二钠

的检测解决方案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1、前言 

乙二胺四乙酸二钠，也可称作 EDTA-2Na，是一种重要的络合剂，能络

合亚铁离子。它不仅能作为真空采血管中的血液抗凝剂，还可以用在食品添

加剂方面，控制聚合反应快慢，通常作为螯合剂、防腐剂和抗氧化剂等来使

用。EDTA-2Na 不仅能阻止食品由于金属离子作用而出现的腐败、变质，还

能有效地遏制维生素 C 被氧化，减少营养物质的损失，同时还能够阻止油脂

的过氧化值升高、口感变差。但是过量乙二胺四乙酸二钠对人体有害，其每

日允许最大摄入量为 0.205 mg/kg。 

依利特使用 Eclassical 3200 高效液相色谱仪、SinoPak BEH AQ-C18 色谱

柱，参考国标 GB 5009.278-2016 食品中乙二胺四乙酸盐的测定以及相关文献，

为乙二胺四乙酸二钠的检测提出了液相色谱分析检测解决方案，供相关人员

参考使用。 

2、试剂及仪器配置 

Eclassical 3200 高效液相色谱仪是依利特自主研发的一款高端产品，具有

自主知识产权的新型高效液相色谱仪，在满足不断升级的法规要求的同时，

完善分析过程中的自动性、连续性、完整性，展现试剂选择时的灵活性、实

验室结果的稳定性，满足了实验室低成本、高效率、高可靠性运行的可行性。

其积木式单元模块，可根据客户需求灵活实现等度、二元高压梯度、四元低

压梯度、DAD 系统配置、色谱柱温箱、自动进样器、脱气机、馏分收集器、

荧光检测器、示差检测器、蒸发光检测器、激光诱导荧光检测器等单元模块

任意选配,可广泛用于中控、质检及实验室，满足不同客户需求。 

2.1 乙二胺四乙酸二钠检测液相配置清单 

表 1 Eclassical 3200 型高效液相色谱系统配置清单 

序号 仪器名称 数量 

1 P3200 高压恒流泵 1 台 

2 S3200 自动进样器 1 台 



3 O3200 色谱柱温箱 1 台 

4 D3200 紫外-可见检测器 1 台 

 

2.2 前处理所需设备 

表 2 前处理所需设备配置清单 

序号 仪器名称 数量 

1 电子天平，感量为 0.1 mg 和 0.01 g 1 台 

2 离心机，转速≥7 500 r/min 1 台 

 超声波清洗机 1 台 

3 涡旋振荡器 1 台 

 

2.3 前处理及样品分析所需试剂 

表 3 前处理及样品分析所需试剂清单 

序号 名称 规格级别 

1 甲醇 色谱纯 

2 乙酸 色谱纯 

3 盐酸 分析纯 

4 四丁基溴化铵 分析纯 

5 乙酸钠 分析纯 

6 乙二胺四乙酸二钠标准品 纯度≥99.9% 

7 三氯化铁 分析纯 

8 水 去离子水 

实验过程中其它玻璃器皿还包括容量瓶(100 mL,50 mL)、移液枪(0~1000 uL, 

0 ~ 5000 uL)、移液枪枪头(1 mL,5 mL)、一次性 PVC 手套、一次性口罩、进样针、

滤膜等若干。 



3、乙二胺四乙酸二钠分析 

3.1 试剂配制 

3.1.1 三氯化铁溶液配制 

三氯化铁溶液：将 0.54 g 三氯化铁，溶于 90 mL 去离子水中，加入 0.1 mL

盐酸，100 mL 容量瓶定容充分摇匀。 

3.1.2 流动相配制 

四丁基溴化铵-乙酸钠混合溶液。称取 6.45 g 四丁基溴化铵、2.46 g 乙酸钠加 

20 mL 乙酸,用水定容至 1000 mL。 

3.2 样品前处理方法 

3.2.1 样品制备 

称取 0.54 g 三氯化铁，溶于 90 mL 去离子水中，加入 0.1 mL 盐酸，100 mL

容量瓶定容充分摇匀。精确称取 0.1 g（精确至 0.0001 g）乙二胺四乙酸二钠标准

品，放入 100 mL 容量瓶中，用去离子水溶解并定容。吸取乙二胺四乙酸二钠标

准储备液 0.5 mL ，加入 1 mLFeCl3 溶液，再用水定容至 10 mL。 

3.3 液相色谱条件 

色谱柱：SinoPak BEH AQ-C18 （5μm 4.6mm×150mm） 

流动相：四丁基溴化铵-乙酸钠混合溶液：甲醇=90：10 

检测波长：254 nm 

进样量：15 μL。 

流速：1 mL/min 

柱温：35 ℃ 

3.4 实验结果 

3.4.1 样品色谱图 



 

图 1 EDTA-2Na+FeCl3溶液分析谱图 

 

表 4 EDTA-2Na+FeCl3 溶液分析结果表 

组分名称 
保留时间

[min] 

峰面积 

[mAU.sec] 

塔板数 

[N] 
拖尾因子 分离度 

FeCl3 2.39 3631 7500 1.75 / 

EDTA-Fe 螯合物 4.62 1145 50000 1.27 11.5 

 

4、结论 

本实验采用依利特 Eclassical 3200 高效液相色谱仪搭配 SinoPak BEH AQ-

C18色谱柱对食品中的乙二胺四乙酸二钠进行分析检测，结果表明Eclassical 3200

高效液相色谱仪稳定性较好、分析结果峰型较好，分离度较好，满足定性定量分

析的需求。 

 

订货信息 

 存货编码 存货名称 规格型号 

色谱柱 31111391 SinoPak BEH AQ-C18 5μm 4.6×100 mm 

色谱柱 31111392 SinoPak BEH AQ-C18 5μm 4.6×150 mm 

色谱柱 31111393 SinoPak BEH AQ-C18 5μm 4.6×200 mm 

 



参考文献： 

1、 高效液相色谱法测定番茄酱中乙二胺四乙酸二钠, 乌吉木.【J】分析检测, 

2021.24.054 

2、 GB 5009.278-2016 食品中乙二胺四乙酸盐的测定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


